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	sample
	BCR-2G
	BHVO-2G
	BIR-1G
	GSE-1G

	ppm
	　avg
	uncertainty (1 sigma)
	avg dl
	avg
	uncertainty (1 sigma)
	　avg dl
	　avg
	uncertainty (1 sigma)
	　avg dl
	　avg
	uncertainty (1 sigma)
	avg dl

	Ni
	12.1
	0.61
	0.29
	123
	2.65
	0.22
	179
	3.49
	0.28
	432
	7.59
	0.38

	Zn
	139 
	3.63
	0.58
	107
	2.84
	0.56
	74.3
	2.15
	0.63
	415
	10.2
	0.54

	Rb
	46.6 
	1.00 
	0.12
	9.12
	0.29
	0.13
	0.18
	0.05
	0.15
	359
	6.12
	0.14

	Sr
	317 
	5.27
	0.01
	371
	5.68
	0.01
	104
	1.71
	0.01
	430
	7.90 
	0.01

	Y
	27.8 
	0.43
	0.01
	19.5
	0.31
	0.01
	12.3
	0.26
	0.01
	373
	6.59
	0.01

	Zr
	176 
	2.10 
	0.01
	158
	1.85
	0.01
	14.3
	0.39
	0.02
	430
	7.63
	0.01

	Nb
	10.4 
	0.27
	0.01
	15.0 
	0.35
	0.01
	0.45
	0.04
	0.01
	377
	6.64
	0.01

	Ba
	650 
	12.4 
	0.01
	125
	2.79
	0.04
	6.04
	0.43
	0.03
	411
	8.30 
	0.03

	La
	23.3 
	0.41
	0.01
	14.1
	0.27
	0.01
	0.58
	0.05
	0.01
	383
	6.92
	0.01

	Ce
	50.0 
	0.94
	0.01
	35.5
	0.67
	0.01
	1.77
	0.09
	0.01
	391
	7.47
	0.01

	Pr
	5.90 
	0.15
	0.01
	4.60 
	0.13
	0.01
	0.32
	0.03
	0.01
	422
	7.86
	0.01

	Nd
	25.9 
	0.72
	0.01
	21.9
	0.66
	0.01
	2.16
	0.19
	0.01
	422
	8.07
	0.01

	Sm
	5.81
	0.31
	0.01
	5.32
	0.29
	0.01
	0.98
	0.14
	0.01
	453
	8.73
	0.01

	Eu
	1.79
	0.09
	0.01
	1.93 
	0.10 
	0.01
	0.50 
	0.05
	0.01
	395
	7.48
	0.01

	Gd
	5.63
	0.29
	0.01
	4.86
	0.28
	0.01
	1.65
	0.18
	0.01
	463
	8.72
	0.01

	Tb
	0.85
	0.04
	0.01
	0.74
	0.04
	0.01
	0.29
	0.03
	0.01
	455
	7.97
	0.01

	Dy
	5.33
	0.23
	0.01
	4.22 
	0.20 
	0.01
	2.11
	0.14
	0.01
	473
	8.59
	0.01

	Ho
	1.08
	0.05
	0.01
	0.79
	0.04
	0.01
	0.48
	0.04
	0.01
	463
	8.06
	0.01

	Er
	2.91
	0.14
	0.01
	1.92
	0.11
	0.01
	1.34
	0.10 
	0.01
	503
	8.94
	0.01

	Tm
	0.40 
	0.03
	0.01
	0.25
	0.02
	0.01
	0.20 
	0.02
	0.01
	451
	7.87
	0.01

	Yb
	2.76
	0.17
	0.01
	1.59
	0.13
	0.01
	1.39
	0.12
	0.01
	469
	8.63
	0.01

	Lu
	0.41
	0.03
	0.01
	0.21
	0.02
	0.01
	0.20 
	0.02
	0.01
	472
	8.19
	0.01

	Hf
	4.23
	0.17
	0.01
	3.54
	0.18
	0.01
	0.50 
	0.06
	0.01
	372
	6.84
	0.01

	Ta
	0.70 
	0.04
	0.01
	0.98
	0.05
	0.01
	0.03
	0.01
	0.01
	393
	7.11
	0.01

	Th
	5.17
	0.13
	0.01
	1.02
	0.05
	0.01
	0.03
	0.01
	0.01
	352
	6.26
	0.01

	U
	12.1
	0.61
	0.29
	123
	2.65
	0.22
	179
	3.49
	0.28
	432
	7.59
	0.38



Average (avg) trace element concentrations, uncertainties (1sigma standard deviation) (ppm) and detection limits (dl) (ppm) of basalt glass standards BCR-2g, BHVO-2G, BIR-1G, GSE-1G (analyzed as an unknown).
